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Résumé :  

Contexte   

Toute initiation de circulation extra corporelle (C.E.C.), en chirurgie cardiaque, s’accompagne 

de la génération de microbulles gazeuses. Pour pallier cette problématique, du dioxyde de 

carbone peut être insufflé au sein même du circuit. Il permettrait de diminuer le nombre de 

microbulles gazeuses mais, aussi, il réduirait le temps de débullage du circuit. L’article « 2019 

EACTS/EACTA/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery » souligne, 

à cet effet, une recommandation : l’insufflation de CO2 dans tout le circuit de circulation extra 

corporelle, avant le débullage, dans le but de diminuer l’incidence des micro-emboles gazeux.  

 

Méthode  

Cette étude a inclus 40 patients, programmés pour une intervention de pontages aorto-

coronaires, au CHU de Liège. Ils ont été randomisés en 2 groupes : 20 patients dont le circuit 

de C.E.C. a été insufflé avec du CO2 durant la phase de débullage, 20 patients dont le circuit a 

été exempt d’insufflation. L’objectif de l’étude était de savoir quelle était l’influence de la 

saturation préalable en dioxyde de carbone du circuit de circulation extra corporelle, sur la 

présence de microbulles gazeuses artérielles, durant la phase de débullage de la C.E.C. 

 

Résultats   

Concernant le nombre total de microbulles artérielles générées lors de la procédure de 

débullage, la p-valeur était hautement significative (p-valeur< 0,001). Ceci sous-entend qu’il 

existe une diminution du nombre total de microbulles artérielles, dans les circuits ayant été 

insufflés de CO2, en comparaison aux circuits exempts.   

 

Conclusion   

L’étude a démontré une différence statistiquement significative sur le nombre total de 

microbulles artérielles, ainsi qu’après 10 minutes de débullage. 

 

Mots-clefs   

Circulation extra corporelle, microbulles gazeuses, dioxyde de carbone, insufflation, 

débullage. 



Abstract:  

Context  

Any cardiopulmonary bypass (CPB) initiation, in cardiac surgery, generates gaseous 

microbubbles. To overcome this problem, carbon dioxyde can be insufflate in the circuit itself. 

Its propreties reduce the number of gaseous microbubbles but, also, it reduces the priming 

time, accordind to some scientific studies. The article: « 2019 EACTS/EACTA/EBCP Guidelines 

on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery » made a recommendation to this effect: 

the CO2 saturation in the entire CPB circuit, before priming, should be applied by the 

perfusionnists, in order to reduce the incidence of gaseous microbubbles.  

 

Method  

Our study included 40 patients, scheduled for an aorto-coronary bypass surgery, at CHU de 

Liège. They were divided in two groups: 20 patients had a CO2 saturation, in the CPB circuit 

before priming, and 20 patients had a classical procedure, without saturation. The study goal 

was to know if the CO2 saturation reduces, indeed, the number of gaseous arterial 

microbubbles, during the priming procedure.  

 

Results  

Regarding to the total number of arterial microbubbles generated during the priming 

procedure, the p-value was significant (p-value< 0,001). This confirms the benefits of CO2 

saturation, in the CPB circuit. 

 

Conclusion 

The results demonstrated a statistically significant difference in the total number of arterial 

microbubbles, as well as after 10 minutes of priming.  

 

Keywords  

Cardiopulmonary bypass, gaseous microbubbles, carbon dioxide, saturation, priming.  
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1. Préambule :  

Dans le décours du Master en Sciences de la Santé Publique, j’ai pu apprendre différentes 

notions concernant le domaine de la perfusion. Celui-ci intègre plusieurs autres disciplines, 

telles que la médecine, la physique, la chimie ou encore l’ingénierie.  

Parmi les thématiques étudiées incluant ces 3 domaines, l’une a particulièrement retenu mon 

attention : celle des microbulles gazeuses générées au sein d’un circuit de circulation extra 

corporelle.  

 

Lors d’un cours donné par Monsieur Jean-Noel Koch, ce dernier a exposé les différentes 

recommandations de l’European Board of Cardiovascular Perfusion et l’ensemble de ses 

experts, décrites en 2019. L’insufflation de dioxyde de carbone, dans les circuits de C.E.C., lors 

des débullages, faisait partie de cette liste.  

 

C’est donc avec l’accord et la participation de mon chef d’Unité mais également promoteur 

de cette étude, Monsieur Marc-Gilbert Lagny, que nous avons décidé d’entamer l’étude 

prospective de cette thématique. 

 

Ceci dans le but de soulever une problématique de Santé Publique, en lien avec la littérature 

scientifique et notre pratique quotidienne, au CHU de Liège. Ce travail s’inscrit dans cadre de 

l’obtention du grade de Master en Sciences de la Santé Publique, finalité « Patient Critique », 

option « Perfusion », entamé depuis septembre 2021.  

 

Par-dessus tout, la rédaction de ce mémoire a été motivée par la volonté et l’ambition de 

garantir la sécurité d’une population à risque : les patients opérés cardiaques.  
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2. Introduction :  

Toute initiation de circulation extra corporelle (C.E.C.), en chirurgie cardiaque, s’accompagne 

de la génération de microbulles gazeuses. Ces dernières peuvent provoquer, de manière 

transitoire ou définitive, des déficits neurocognitifs (1). Selon la littérature, un micro-embole 

cérébral est défini comme ayant une taille inférieure à 200 micromètres (2). 

Une étude estime que 80% des emboles cérébraux sont d’origine gazeuse (3). 

Ce phénomène est inhérent à trois sources : les canulations veineuses et artérielles, l’acte 

chirurgical et la composition du circuit de circulation extra corporelle (4). 

 

Pour pallier cette problématique, les entreprises de technologies médicales tendent à 

perfectionner les matériaux mis sur le marché. Grâce à cela, il est désormais possible de 

travailler avec des oxygénateurs aux membranes microporeuses, des filtres artériels intégrés 

à la membrane ou encore un traitement de surface du circuit (2). L’objectif de l’Industrie est 

de créer un support de circulation extra corporelle le plus biocompatible possible. Ceci dans 

le but de préserver la fonction plaquettaire du patient, et limiter les phénomènes 

thromboemboliques, les troubles de coagulation, les complications hémorragiques post-

opératoires ou encore limiter l’ampleur de la réaction inflammatoire (4). Malgré tout, les 

matériaux constituant le circuit restent étrangers à l’organisme. Ils sont composés à partir de 

polymères synthétiques tels que du polychlorure de vinyle ou du silicone, et leurs surfaces 

sont traitées avec du phosphorylcholine ou une substance contenant de l’héparine. La 

composition n’étant pas physiologique, elle n’interagit pas de la même manière avec les 

fluides intravasculaires, comme le feraient les vaisseaux avec le sang. 

 

C’est ainsi que des micro-emboles gazeux se créent à chaque endroit du circuit subissant un 

débit sanguin turbulent, ou un phénomène de cavitation tels que la canule de drainage, le 

réservoir veineux, l’oxygénateur, la canule de réinjection, ou encore le circuit pour administrer 

la cardioplégie (5). 

 

Les connexions entre les canules artérielles et veineuses et le circuit de C.E.C doivent être 

minutieuses, y compris pour le versant veineux. Tout air introduit dans le circuit est, en partie, 

envoyé dans la ligne de réinjection. Tout ceci, malgré l’utilisation de filtres (5).  
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Pour finir, la génération de micro-emboles gazeux dépend aussi de l’acte chirurgical pratiqué. 

Les manipulations aortiques comme les aortotomies, les interventions de mise en place de 

prothèses aortiques (valvulaires et/ou tubulaires) ou encore les aspirations aortiques, 

comptent parmi les actes chirurgicaux les plus embolisants (6). 

 

Pour diminuer ce risque, lors des chirurgies à cœur ouvert (intervention valvulaire par 

exemple), du dioxyde de carbone (CO2) est insufflé dans la cavité péricardique. Cette 

technique est pratiquée depuis 1958 (7).  

La raison de son utilisation réside dans le fait que le dioxyde de carbone est 50% plus dense 

et 25 fois plus soluble que l’air. Ses caractéristiques physico-cliniques augmentent la 

flottabilité d’une bulle en comparaison à sa flottabilité dans l’air (8,9). 

Le sang absorbe plus rapidement le CO2 que l’air, diminuant le risque d’obstruction vasculaire 

et, par conséquent, les dysfonctions neurocognitives en périodes per et post-opératoires.  

 

Suivant le raisonnement décrit ci-dessus, le dioxyde de carbone peut également être insufflé 

au sein même du circuit de C.E.C. Non seulement il permettrait de diminuer le nombre de 

micro-emboles gazeux mais, de plus, il réduirait le temps de débullage du circuit (2).  

L’article « 2019 EACTS/EACTA/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac 

surgery » souligne, à cet effet, une recommandation :  

 

- Classe I – Niveau b : L’insufflation de CO2 dans tout le circuit de circulation extra-

corporelle, avant la phase de débullage de celui-ci, doit faire partie de la pratique 

quotidienne du perfusionniste, afin de diminuer l’incidence des micro-emboles gazeux 

(10). 

 

Plusieurs études se sont intéressées à l’insufflation du dioxyde de carbone avant le débullage 

du circuit. Le temps d’insufflation variait de 5 à 20 minutes et le débit variait de 1 à 10 litres 

par minute. Une étude recommande, néanmoins, un temps d’insufflation de minimum quatre 

minutes (2,8,9). Les résultats ont montré un bénéfice significatif sur l’incidence du nombre de 

micro-emboles gazeux, générés durant l’utilisation d’une circulation extra-corporelle.  
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Il est estimé que 30 à 80% des patients programmés pour une chirurgie cardiaque avec C.E.C. 

sont victimes d’une ischémie cérébrale, avec des micro-emboles gazeux d’une taille allant de 

30 à 60 microns. Une bulle gazeuse inférieure à 25 microns et obstruant moins de 30 secondes 

une artériole cérébrale peut déjà provoquer des atteintes neurologiques, telles qu’un accident 

ischémique transitoire, un accident vasculaire cérébral ou encore une parésie d’un membre 

(2). 

 

Les micro-emboles gazeux sont, tout comme le circuit de C.E.C., étrangers au système 

circulatoire. Considérés comme des intrus par l’organisme du patient, ce dernier déclenche 

son système de défense. La conséquence d’une telle intrusion peut provoquer une obstruction 

des capillaires et des vaisseaux sanguins, ayant pour dommage une ischémie, transitoire ou 

définitive, résultante d’une hypoperfusion tissulaire (8,11). 

Ce processus inclut des déterminants moléculaires, activés et libérés par l’intrusion de gaz 

dans le torrent circulatoire (2). 

 

Dans la circulation sanguine, un micro-embole gazeux crée la formation de micro-thrombus. 

Ce phénomène va induire l’activation des plaquettes, des leucocytes et augmente le taux 

d’érythrocytes.  

En parallèle, l’interface gaz/liquide va initier le phénomène d’adsorption et de dénaturation 

des protéines plasmatiques. Ceci induit la formation d’une couche de lipoprotéines sur le 

micro-embole. La première protéine à former cette couche est le fibrinogène. Ce dernier 

possède une couche hydrophile non-polaire, qui fixe les acides gras et les grosses particules 

lipidiques, favorisant l’adhésion ainsi que la dissémination plaquettaire (2). 

 

En situation physiologique, les cellules endovasculaires sont jointes entre elles par une 

glycoprotéine appelée Glycocalix. Cette protéine empêche le contenu intravasculaire de 

pénétrer dans l’espace extravasculaire. Les micro-emboles gazeux détruisent cette 

glycoprotéine, libérant le contenu intravasculaire et favorisant l’agrégation et l’activation des 

leucocytes et des plaquettes. Ainsi, il y a un relargage, dans le torrent sanguin, de médiateurs 

inflammatoires tels que des leucotriènes ou des cytokines à effet vasomoteur comme des 

prostaglandines. Cela déclenche une réaction inflammatoire et une hyperémie réactionnelle. 
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Tout ceci aboutit à une diminution du débit de perfusion et à un œdème capillaire localisé 

(2,11,12,13). 

 

Il est donc compréhensible qu’un organe si sensible à la moindre variation de débit ou de 

diamètre capillaire tel que le cerveau humain soit dramatiquement impacté par la présence 

de micro-emboles gazeux, dans le torrent sanguin.  

Le cerveau humain nécessite environ 700 à 750 mL de sang par minute, soit 15% du débit 

sanguin circulant. Ceci fait de lui l’organe le plus sensible aux épisodes emboliques et 

ischémiques, particulièrement durant une circulation extra corporelle (3). 

 

De plus, la paroi endovasculaire des artères et artérioles cérébrales a la particularité d’être 

extrêmement fine. Elle est estimée à un millimètre d’épaisseur et est composée d’une seule 

couche de cellules endothéliales, ayant une surface variant de 300 à 1200 micromètres.  

Ceci explique la sensibilité de ces vaisseaux aux micro-emboles gazeux et, par conséquent, le 

risque élevé de déficits neurocognitifs post-opératoires (16, 17). 

 

A la suite des nombreuses publications scientifiques sur la problématique des micro-emboles 

gazeux, l’Industrie a mis à disposition différents types de « monitoring », invasifs et non 

invasifs. Ils permettent aux anesthésistes ainsi qu’aux perfusionnistes d’apprécier le nombre 

de bulles gazeuses induites par la circulation extra corporelle, mais également la taille de 

celles-ci et le moment de l’intervention chirurgicale où elles sont objectivées.  

 

Vu qu’il est impossible de détecter une bulle gazeuse à l’œil nu à cause de l’opacité du sang, 

mais aussi de sa très petite taille (18), aucun support visuel ne peut aider à la détection d’un 

micro-embole gazeux. 

 

Au Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège), les anesthésistes disposent de 

l’échographie transoesophagienne, par exemple. L’équipe des perfusionnistes, quant à elle, 

travaille avec le détecteur de bulles Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, 

Merseburg, Allemagne) ainsi qu’un autre détecteur intégré à la console, sur la ligne de 

réinjection artérielle. 
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L’Industrie a donc innové dans des techniques de monitorage de bulles, sur base de capteurs 

d’ultrasons pulsés, placés sur la canule de drainage et la canule de réinjection. C’est le principe 

utilisé par le Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) 

(18, 19). Ce dispositif permet de détecter des micro-emboles gazeux d’une taille allant de 10 

à 500 micromètres, avec un débit sanguin variant de 0,5L à 6L par minute, et une fréquence 

d’ultrasons de 2 mégahertz (19). 

Grâce au transducteur du dispositif, qui traduit la taille et la quantité des microbulles 

présentes durant la circulation extra corporelle, un histogramme apparait sur un écran (18). 

Ceci permet au perfusionniste d’apprécier les caractéristiques et les moments où les 

microbulles gazeuses sont enregistrées. Ce dispositif fait partie du matériel utilisé pour cette 

étude.  

 

C’est en mettant en évidence toutes les problématiques exposées ci-dessus qu’est né l’intérêt 

d’étudier l’influence de la saturation préalable en dioxyde de carbone d’un circuit de 

circulation extra corporelle sur la présence de microbulles gazeuses.  
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3. Question de recherche : 

« Quelle est l’influence de la saturation préalable en dioxyde de carbone d’un circuit de 

circulation extra corporelle sur la présence de microbulles gazeuses artérielles, durant la 

phase de débullage, au CHU de Liège ? »  

4. Objectifs de la recherche :  

- Objectif principal :  Comparer la phase de débullage, chez les patients programmés 

pour une intervention chirurgicale de pontages aorto-coronaires par sternotomie, sur 

l’incidence des microbulles gazeuses dans un circuit de C.E.C. préalablement saturé en 

dioxyde de carbone à un circuit de C.E.C. exempt de saturation préalable en dioxyde 

de carbone, comme pratiqué actuellement au CHU de Liège.  

 

- Objectif secondaire : Instaurer la saturation préalable du circuit de C.E.C. en dioxyde 

de carbone dans la pratique quotidienne des perfusionnistes du CHU de Liège.   

5. Hypothèse :  

Sur base d’un raisonnement déductif appuyé par la littérature scientifique, la saturation 

préalable du circuit de C.E.C. en CO2 réduit l’incidence de microbulles gazeuses artérielles du 

circuit de C.E.C. Cette procédure est applicable pour les perfusionnistes du CHU de Liège.  

6. Matériel et méthode :  

6.1. Type d’étude  

Pour étudier l’incidence des microbulles gazeuses sur un circuit préalablement saturé en 

dioxyde de carbone, l’échantillon étudié a été scindé en deux groupes.  

 

- Le premier groupe est celui dont le circuit a été saturé. Il est le groupe expérimental. 

- Le deuxième groupe a bénéficié d’un circuit exempt de CO2. Il est le groupe témoin.  

 

La présence de deux groupes distincts de patients classe cet essai clinique parmi les études 

contrôlées. La randomisation a été faite par tirage au sort, la veille de l’intervention, 

attribuant à chaque patient ayant préalablement donné son consentement, un numéro 

pair ou impair.  
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Les numéros pairs ont été attribués aux patients expérimentaux, les numéros impairs aux 

patients témoins. Les chercheurs ne sont pas intervenus dans la randomisation de cette 

étude. Le reste de l’équipe des perfusionnistes tirait au sort.   

 

Enfin, les recherches se sont effectuées uniquement au CHU de Liège. 

Cette étude s’inscrit donc dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé monocentrique.  

 

6.2. Population étudiée  

- Population cible : Tout patient âgé de 18 ans ou plus, programmé, pour une 

intervention de pontages aorto-coronaires, par sternotomie, sous C.E.C. 

 

- Population accessible : Tout patient âgé de 18 ans ou plus, programmé, pour une 

intervention de pontages aorto-coronaires, par sternotomie, sous C.E.C., au CHU de 

Liège, entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023. 

 

- Échantillon représentatif répondant aux critères d’inclusions : 40 patients, âgés de 18 

ans ou plus, programmés pour une intervention de pontages aorto-coronaires, par 

sternotomie, sous C.E.C., au sein du service de Chirurgie Cardiaque, Vasculaire et 

Thoracique du CHU de Liège, entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023. Cet 

échantillon a été sélectionné de manière non probabiliste, sur base des critères 

d’inclusion de cette étude.  

 

- Taille de l’échantillon : Cette étude ne recense que des médianes [P25 - P75] pour les 

principales variables étudiées et non des moyennes ± écarts-types. Il n’est donc pas 

possible de réaliser, statistiquement, un calcul de puissance pour cet essai clinique.  

 

- Variable quantitative continue : Nombre de microbulles gazeuses, au niveau artériel. 
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- Critères d’inclusion :  

• Patients adultes : âge supérieur à 18 ans ;  

• Intervention chirurgicale : pontages aorto-coronaires avec C.E.C ; 

• Intervention programmée entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023 ; 

• Circulation extra corporelle avec une pompe à propulsion artérielle à galets.  

 

- Critères d’exclusion :  

• Poids inférieur à 60 kilos ; 

• Hémoglobine inférieure à 13 g/ dL ; 

• Utilisation d’Aprotinine ;  

• Intervention chirurgicale urgente : pontages aorto-coronaires en urgence ; 

• Réintervention de pontages aorto-coronaires ; 

• Circulation extra corporelle avec une pompe à propulsion artérielle centrifuge ; 

• Patients ayant refusé de donner leur consentement éclairé ; 

• Perturbations à la dernière biologie sanguine : taux de quick inférieur à 70%, taux 

de plaquettes inférieur à 150 103/mm3 ou supérieur à 353 103/mm3 et taux de 

fibrinogène inférieur à 1,79 g/dL ou supérieur à 3,86 g/dL.  
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Flow Chart :  

Pour les 51 patients ayant été opérés d’une intervention élective de pontages aorto-

coronaires, au CHU de Liège, de décembre 2022 à mars 2023, 40 ont été retenus pour cette 

étude. Les données de 2 patients n’étaient pas exploitables. Deux patients n’ont pas marqué 

leur consentement. Six patients ne répondaient pas aux critères d’inclusion : 3 d’entre eux 

étaient anémiques et 3 autres avaient un poids inférieur à 60 kilos. Enfin, l’intervention 

chirurgicale d’un patient a été annulée.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Flow Chart de l’échantillon étudié.  
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6.3. Intervention  

     
 

   
 
Figure 2 : Description de l’intervention d’insufflation de dioxyde de carbone.   

 

Figure 2.a  Figure 2.b  

Figure 2.c Figure 2.d 
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- Figure 2.a: Raccord de cardioplégie placé sur le capteur de pression pré-oxygénateur 

et le robinet tourné, de sorte à obturer le haut du capteur. Également, la ligne de gaz 

est connectée au raccord de cardioplégie pour insuffler le dioxyde de carbone.  

 

- Figure 2.b : Clamp en amont du capteur pré-oxygénateur, de sorte à imprégner le 

corps de pompe artériel ainsi que la sortie du réservoir veineux. Insufflation de dioxyde 

de carbone pendant deux minutes.  

 

- Figure 2.c : Clamp en aval du capteur pré-oxygénateur, de sorte à imprégner la 

membrane, le filtre artériel et la boucle artério-veineuse. Insufflation de dioxyde de 

carbone pendant deux minutes.  

 

- Figure 2.d: Corps de pompe artériel ôté des galets, afin d’assurer une bonne 

imprégnation de dioxyde de carbone durant l’insufflation.   

 

6.4. Description de l’intervention pour le groupe expérimental  

Avant la phase de débullage du circuit, le perfusionniste a saturé celui-ci avec du dioxyde de 

carbone, à l’aide d’un raccord de cardioplégie, placé sur le robinet du capteur de pression pré-

oxygénateur. Le gaz a été insufflé à un débit de 1L/minute, durant une période totale de 4 

minutes (figure 2.a).  

 

Un clamp a été placé, d’abord en amont de la ligne du capteur de pression pré-oxygénateur 

(figure 2.b). Le corps de pompe a été enlevé des galets, de sorte à bien l’imprégner. Le 

perfusionniste a insufflé à un débit de 1L/minute, pendant 2 minutes.  

Lorsque le temps s’est écoulé, le perfusionniste a ôté le clamp en amont de la ligne du capteur 

et l’a replacé en aval de celle-ci (figure 2.c). Il a refait la même procédure : insufflation de CO2 

à un débit de 1L/minute, pendant 2 minutes. Lorsque les 2 minutes se sont écoulées, le corps 

de pompe a été remis dans les galets (figure 2.d). De plus, la ligne des gaz a été connectée à 

la membrane.   
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L’utilisation du Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) 

a débuté lorsque le perfusionniste a connecté les deux sondes de lecture et a débullé le circuit 

classiquement avec deux litres de Plasmalyte A®.  

 

Lorsque le circuit a entièrement été débullé, le perfusionniste a, dès lors, vérifié le réglage de 

l’occlusivité. Celle-ci a été faite à l’aide de la méthode dynamique (7 rotations par minute, à 

shunts fermés) afin d’obtenir une pression proche de 300 mmHg. Le circuit a ensuite été 

débullé en débit pulsatile, avec une pression équivalente à 200 mmHg, durant 10 minutes. 

 

Après cette période de 10 minutes, le liquide d’amoçage a été ventilé à un débit de 2L/minute, 

durant 3 minutes. Lorsque les 3 minutes se sont écoulées, la ventilation du liquide d’amorçage 

a été arrêtée. Un dossier a été créé grâce aux données du Gampt Bubble Counter Clinical 

BBC200®.  

5000 U.I d’héparine et 1 gramme d’acide tranexamique ont été injectés dans le réservoir 

veineux, après avoir vidé l’excédent de Plasmalyte A®. Le liquide d’amorçage a circulé à un 

débit de 2L/minute, jusqu’à ce que la boucle artério-veineuse ait été clampée par le 

perfusionniste et par l’instrumentiste. 

 

6.5. Description de l’intervention pour le groupe témoin   

Pour le groupe témoin, aucune insufflation de dioxyde de carbone n’a été initiée dans le circuit 

de C.E.C. Deux litres de Plasmalyte A® ont été mis pour le débullage du circuit.  

 

L’utilisation du Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) 

a débuté lorsque le perfusionniste a connecté les deux sondes de lecture et a débullé le circuit 

classiquement avec deux litres de Plasmalyte A®. Lorsque le circuit a entièrement été débullé, 

le perfusionniste a vérifié le réglage de l’occlusivité et a débuté la période de débit pulsatile, 

durant 10 minutes, identiquement à la méthode décrite pour le groupe expérimental. 

 

Lorsque les 10 minutes se sont écoulées, 5000 U.I d’héparine et 1 gramme d’acide 

tranexamique ont été injectés dans le réservoir veineux, après avoir vidé l’excédent de 

Plasmalyte A®. 
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Le dossier reprenant les données du Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® a été clôturé. Le 

liquide d’amorçage a circulé à un débit de 2L/minute, jusqu’à ce que la boucle artério-veineuse 

ait été clampée par le perfusionniste et par l’instrumentiste. 

 

Pour les deux groupes de patients, les protocoles d’anesthésie et de chirurgie ont été 

inchangés par rapport à ceux réalisés quotidiennement dans le service de Chirurgie Cardiaque, 

Vasculaire et Thoracique du CHU de Liège. Également, le débit théorique de C.E.C. a été calculé 

selon l’index 2.4L/minute et 3L/minute. Toutes les interventions se sont faites en 

normothermie. La gestion des gaz a été réalisée comme actuellement par le perfusionniste, 

avec une valeur cible de saturation veineuse en oxygène supérieure à 70%, une pression 

partielle en dioxyde de carbone comprise entre 37 et 42 mmHg et une pression partielle en 

oxygène comprise entre 140 et 170 mmHg, pour le sang artériel. Les « activated clotting time » 

(A.C.T.) ont été maintenus au-delà de 420 secondes, durant toute la procédure. 

 

6.6. Paramètres étudiés   

• Cette étude veut comparer le nombre de microbulles artérielles et veineuses 

durant toute la procédure de débullage, dans le groupe témoin et dans le groupe 

expérimental. Également, cet essai veut étudier le nombre de microbulles 

artérielles au « temps 5 minutes » ainsi qu’au « temps 10 minutes ». Enfin, l’étude 

veut comparer le temps de débullage du circuit, dans les deux groupes.  

 

• L’essai veut calculer la charge de travail supplémentaire pour le perfusionniste, en 

vue de répondre à l’objectif secondaire de cette étude et introduire l’insufflation 

comme nouvelle procédure de service. 

 

6.7. Outils de collecte des données   

Afin de répondre à la question de recherche, l’outil principal de cette étude est le 

Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne).  Grâce à 

un programme informatique, les données ont été exportées de l’outil vers un ordinateur 

afin d’être exploitables. Elles ont été retranscrites dans un fichier Microsoft Excel 2016®.  
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Cet outil a été utilisé lors des 40 interventions de pontages aorto-coronaires, que ce soit 

pour le groupe contrôle ou le groupe témoin. L’analyse statistique a été réalisée grâce au 

programme R commander ®.  

 

6.8. Organisation de la collecte des données   

Lorsqu’une intervention de pontages aorto-coronaires était inscrite au programme 

opératoire, les chercheurs se sont munis d’un formulaire de consentement et d’une 

brochure explicative de l’étude, au chevet du patient, en préopératoire.  

Les chercheurs ont expliqué dans quel cadre s’inscrivait cette étude, ont décrit les 

bénéfices attendus et l’intervention du chercheur.  

 

Deux cas de figure :  

1) Le patient acceptait de participer à l’étude et signait le formulaire de 

consentement éclairé. Il était inclus dans l’essai. À tout moment, celui-ci pouvait 

se retirer de l’étude. 

2) Le patient refusait de participer à l’étude et ne signait pas le formulaire de 

consentement éclairé. Il était directement écarté de l’essai et bénéficiait d’une 

intervention classique de pontages aorto-coronaires.  

 

6.9. Planification de la collecte de données   

Un protocole de mémoire a été rendu le 27 mai 2022, dans le cadre du cours de 

méthodologie à la recherche, à l’Université de Liège. 

Le 15 août 2022, un protocole d’essai prospectif a été rédigé pour le comité d’Éthique du 

CHU de Liège, accompagné du formulaire de consentement et de la brochure explicative 

qui ont été présentés aux patients. 

La récolte des formulaires de consentements s’est effectuée du 1er décembre 2022 au 14 

mars 2023. La collecte et le traitement des données ont été fait du 1er décembre 2022 au 

1er avril 2023. 

Enfin, l’interprétation des résultats et la rédaction finale de l’étude ont été clôturées le 15 

mai 2023. 
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6.10. TABLEAU I. :  GANTT Chart de l’étude  

Nom de la tâche Début Fin Durée 
2022 2023 

Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai 

Conception de la question 

de recherche et rédaction 

du protocole 

1-02-22 22-04-22 
16 

semaines 
 

Introduction au Comité 

d’Ethique et Validation 

par le Comité d’Ethique 

15-08-22 30-11-22 
13,2 

semaines 
 

Collecte des données 1-12-22 15-03-23 
17 

semaines 
 

Traitement des données 2-12-22 1-04-23 
17 

semaines 
 

Interprétation & 

Conclusion 
1-04-23 27-05-23 

8 

semaines 
 

 

 

6.11. Traitement des données et méthodes d’analyse  

Pour le traitement des données, la retranscription des informations récoltées par le 

Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) a été 

réalisée à l’aide du programme informatique de la firme, installé sur un ordinateur du CHU 

de Liège.  

 

Les données collectées et traitées ont été encodées dans un fichier Microsoft Excel 2016®. 

L’outil statistique R Commander® a été utilisé pour analyser les résultats.  
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6.12. Méthode statistique  

Grâce à une analyse statistique descriptive, les variables dont la distribution suivait une loi 

normale ont été identifiées. 

 

Pour confirmer ou infirmer la normalité, des histogrammes, des graphiques 

quantiles/quantiles ainsi qu’un test de Shapiro-Wilk ont été réalisés. Les variables suivant 

une loi normale ont été exprimées sous la forme de moyennes ± écarts-types (SD). Les 

variables ne suivant pas une loi normale ont été exprimées sous la forme de médianes [P25 - 

P75]. 

 

Un test exact de Fisher a permis de comparer des pourcentages de variables qualitatives ou 

quantitatives discrètes.   

Un test t de Student a été réalisé pour les variables qui suivaient une loi normale.  

Pour les variables ne suivant pas une loi normale, un test de Wilcoxon Mann-Withney a été 

appliqué. 

 

Enfin, en vue d’étudier la variable « temps de débullage », une courbe de survie de Kaplan 

Meier a été établie. Cette variable, entre les deux groupes, a ensuite pu être interprétée grâce 

à un test du log-rank.   

 

Les résultats ont été considérés comme étant significatifs au niveau d’incertitude de 5% (p-

valeur < 0,05). Les analyses ont été réalisées avec le logiciel statistique R Commander®. 
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6.13. Contrôle de qualité (approche quantitative)  

Des protocoles ont dû être rédigés, afin d’expliquer à l’équipe des perfusionnistes la méthode 

à employer pour saturer ou non le circuit de C.E.C., mais également pour assurer une rigueur 

entre chaque patient. 

 

Enfin, la mise en place des premiers cas a été minutieusement étudiée. En effet, l’application 

de cette procédure a dû être précise, quant aux données enregistrées, retenues, exclues et 

pertinentes.  

 

6.14. Étude pilote  

Afin d’assurer la sécurité des patients de l’étude, plusieurs méthodes ont dû être mises en 

place.  

 

Tout d’abord, une réflexion a dû être faite quant à l’entrée et la sortie du CO2, lors de 

l’insufflation du gaz.  

 

Ensuite, il a fallu tester la qualité mais également la durée de ventilation de la membrane, afin 

d’assurer l’élimination complète du gaz.  

Pour ce faire, un appareillage testant la quantité de gaz expiré a été mis sur la valve de 

surpression du réservoir veineux. Ainsi, l’absolue évaporation du dioxyde de carbone, après le 

débullage du circuit de C.E.C., était assurée.  
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7. Composition de l’équipe de recherche :  

• Promoteur de l’essai contrôlé randomisé   

Monsieur Marc-Gilbert Lagny 

Docteur en Sciences Médicales, Chef d’Unité de Perfusion au CHU de Liège, 

Coordinateur du certificat en Perfusion et du Master en Sciences de la Santé 

Publique en option « Perfusion », à l’Université de Liège.  

 

• Co-promoteur de l’essai contrôlé randomisé  

Professeur Laurence Roediger 

Docteur en Anesthésie, Chef de Clinique du département d’Anesthésie-

Réanimation au CHU de Liège.  

 

• Autres investigateurs   

Professeur Jean-Olivier Defraigne 

Chef de service du département de Chirurgie Cardiaque, Vasculaire et Thoracique 

du CHU de Liège.  

 

Chercheur principal : Mademoiselle Laura Raniolo 

Perfusionniste au CHU de Liège et étudiante au Master en Science de la Santé 

Publique, finalité « Patient critique », option « Perfusion ».  

 

8. Financement de l’étude :  

Aucun financement n’a été nécessaire à la réalisation de cette étude. Le projet d’essai ainsi 

que sa réalisation ont été validés par les chefs et responsables du service de Chirurgie 

Cardiaque, Vasculaire et Thoracique, d’Anesthésie-Réanimation et de Perfusion : 

Professeur Jean-Olivier Defraigne, Professeur Laurence Roediger, Professeur Marc Senard 

et Monsieur Marc-Gilbert Lagny.  
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9. Aspects réglementaires :  

9.1. Comité d’Éthique  

Les démarches auprès du comité d’Éthique ont été réalisées en aout 2022. Un avis 

favorable a été rendu le 30 novembre 2022. Le numéro d’étude est le B7072022000027. 

Les documents relatifs au comité d’Éthique sont annexés à ce travail (Annexe 1). 

 

9.2. Vie privée et protection des données   

Toute information récoltée durant l’essai clinique a été soumise au secret médical et au 

secret professionnel partagé. Un formulaire de protection des données a été rendu aux 

patients. Le fichier Microsoft Excel 2016® reprenant toutes les données de l’étude a fait 

l’objet d’une procédure d’anonymisation. La législation européenne sur la protection des 

données (RGPD) a été respectée.  

 

9.3. Informations et consentements   

Les patients de cette étude expérimentale ont reçu une brochure explicative de l’essai 

(Annexe 2), avec les informations nécessaires données par les investigateurs, pour 

comprendre l’objet du travail de recherche. Ensuite, un formulaire de consentement a été 

présenté aux patients (Annexe 3). À tout moment, le patient ayant donné son 

consentement éclairé a été libre de se retirer de l’étude. 

 

9.4. Assurance   

Comme l’impose l’article 29 de la loi du 7 mai 2004 relative aux éventuels dommages 

causés sur des personnes humaines, Monsieur le Professeur Jean-Olivier Defraigne a 

souscrit une assurance. 

 

Ce point a explicitement été formulé dans la brochure explicative comme tel :  "En vertu 

de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, le 

promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant 

ou à ses ayants droit, dommage lié de manière directe ou indirecte à l'expérimentation. Il 

a contracté une assurance à cet égard" (20). 
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10. Exploitation des résultats et publication :  

Cette étude s’inscrit dans le cadre du mémoire du Master en Sciences de la Santé Publique, 

finalité « Patient Critique », option « Perfusion » du chercheur principal, Mademoiselle 

Laura Raniolo. 

Il est souhaité par l’ensemble de l’équipe des investigateurs de cet essai, que les données 

fassent l’objet d’une publication ultérieure d’un article scientifique, par le service de 

Chirurgie Cardiaque, Vasculaire et Thoracique du CHU de Liège.  

 

11.  Intérêt en Santé Publique : 

L’intérêt pour cette étude repose sur une problématique de Santé Publique.  

Ce projet n’a nécessité aucune ressource financière. Les données recueillies ont été 

objectives sur base d’évènements observables.  

L’ambition des chercheurs a été de mettre en place une nouvelle procédure 

institutionnelle au profit d’une population à risque : les patients opérés cardiaques 

(21,22,23,24). 
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12.  Résultats :  

12.1. Statistiques descriptives de l’échantillon  

 

Pour rappel, cette étude a exploité 40 procédures de débullage de circuits de C.E.C.  

 

Tableau II. L’homogénéité entre le groupe expérimental et le groupe contrôle était similaire 

pour les variables « genre », « nombres de pontages » et « hémoglobine de départ » (p-valeur 

> 0,05). Pour la variable « genre », le groupe expérimental incluait 90% d’hommes, et 100% 

d’hommes pour le groupe contrôle (p-valeur = 0,49).  

Pour la variable « nombre de pontages aorto-coronaires », pour le groupe expérimental, 15% 

ont bénéficié d’un double pontage aorto-coronaire, 65% d’un triple et 20% d’un quadruple. 

Pour le groupe contrôle, 20% ont eu un double pontage, 65% un triple et 15% un quadruple 

(p-valeur = 0,87). 

Enfin, le taux moyen d’hémoglobine de départ s’élevait à 14,39 ± 0,94 g/dL pour le groupe 

expérimental, et 14,98 ± 1,09 g/dL pour le groupe contrôle (p-valeur = 0,07). 

 

Il existe une différence statistiquement significative d’homogénéité entre les deux groupes, 

concernant les variables « âge » et « surface corporelle » (p-valeur < 0,05). 

L’âge moyen était de 71 ± 8,03 ans pour le groupe expérimental, et 65,05 ± 10,30 ans pour le 

groupe contrôle. Les patients du groupe expérimental étaient plus âgés que ceux du groupe 

contrôle (p-valeur = 0,048). 

La surface corporelle moyenne était de 1,90 ± 0,11m2 pour le groupe expérimental, et 2,11 ± 

0,18m2 pour le groupe contrôle. La p-valeur était statistiquement hautement significative (p-

valeur < 0,001). Les patients du groupe expérimental avaient une surface corporelle moins 

élevée que les patients du groupe contrôle.  
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TABLEAU II : STATISTIQUES DESCRIPTIVES DE L’ECHANTILLON  
 

VARIABLES 
Groupe contrôle  

(n=20) 
Groupe expérimental  

(n=20) 
p-valeur 

Age (année) 65,05 ± 10,30 71 ± 8,03 0,048 
Surface corporelle (m2) 2,11 ± 0,18 1,90 ± 0,11 <0,001 

Hémoglobine de départ (g/dL) 14,98 ± 1,09 14,39 ± 0,94 0,07 
     

Genre (Homme) 20 (100%) 18 (90%) 0,49 
Nombre de pontages   0,87 

 2 4 (20%) 3 (15%)  
 3 13 (65%) 13 (65%)  

 4 3 (15%) 4 (20%)  

      

Tableau II : les variables quantitatives continues sont exprimées sous la forme de moyennes ± écart-types, les variables 
qualitatives et quantitatives discrètes sous la forme de fréquences (%).  

 

12.2.  L’influence de l’insufflation du dioxyde de carbone au sein du circuit de C.E.C. 

sur les différentes variables étudiées   

Tableau III. Le nombre total de microbulles artérielles, entre le groupe témoin et le groupe 

expérimental, a été comparé. Dans le groupe témoin, le nombre total s’élevait à 7854 [6925 -

11561]. Dans le groupe expérimental, ce nombre était de 6023,50 [4189,50 - 6398,50]. Le 

nombre total de microbulles artérielles est statistiquement hautement significatif entre les 

deux groupes (p-valeur < 0,001).   

 

Afin d’étudier l’incidence des microbulles sous l’influence du dioxyde de carbone, le nombre 

total de microbulles sur le versant veineux du circuit (à la sortie du réservoir veineux) a, 

également, été comparé. Le groupe contrôle avait un nombre total de 20212,50 [15889,75 -

24859,50] microbulles veineuses, tandis que celui du groupe expérimental s’élevait à 

17483,50 [11166,25 - 24295,25]. Il n’y a pas de différence significative du nombre total de 

microbulles veineuses entre les deux groupes (p-valeur = 0,4). 

 

Concernant la variable « temps de débullage », afin de voir si le nombre de microbulles 

artérielles était statistiquement différent avec l’insufflation de dioxyde de carbone, la 5e et la 

10e minute du débullage ont été analysées.  
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A la 5e minute de débullage, le nombre de microbulles artérielles s’élevait à 9,50 [4,50 - 14,75] 

pour le groupe contrôle. Pour le groupe expérimental, ce nombre était de 4,50 [0 - 9,50]. 

Statistiquement, cette diminution n’est pas significative entre les deux groupes (p-valeur = 

0,16). 

 

A la 10e minute de débullage, le nombre de microbulles artérielles était de 3 [1 - 6,25] pour le 

groupe contrôle et de 0 [0 - 2] pour le groupe expérimental. Statistiquement, il existe une 

différence de nombre de microbulles artérielles, à la 10e minute de débullage, entre les deux 

groupes (p-valeur = 0,03).  

 

Enfin, le temps moyen de débullage pour le groupe contrôle était de 1186,65 ± 246,92 

secondes et de 1185,15 ± 214,88 secondes pour le groupe expérimental. Le temps de 

débullage n’est statistiquement pas différent entre les deux groupes (p-valeur = 0,98). 

 

TABLEAU III. : L’influence de l’insufflation du dioxyde de carbone au sein du 

circuit de C.E.C. sur les différentes variables étudiées 
Variables Groupe contrôle 

n=20 

         Groupe expérimental  

n=20 

p-valeur 

   

Nombre total de microbulles 

artérielles* 

7854 [6920 - 11561] 6023,5 [4189,5 - 6398,5] <0,001 

Nombre total de microbulles 

veineuses* 

20212,5 [15889,75 - 24859,5] 17483,5[11166,25 - 24295,25] 0,4 

Nombre de microbulles artérielles 

après 5 minutes de débullage* 

9,5 [4,5 - 14,75] 4,5 [0 - 9,5] 0,16 

Nombre de microbulles artérielles 

après 10 minutes de débullage* 

3 [1 - 6,25] 0 [0 - 2] 0,03 

   

Temps de débullage (en secondes) 

** 

1186,65 ± 246,92 1185,15 ± 214,88 0,98 

 
* variables exprimées sous la forme de médianes [P25 - P75]. 
** variable exprimée sous la forme de moyenne ± écart-type. 
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Figure 3 : Concernant la variable « temps de débullage », la médiane pour le groupe 

expérimental est de 1198 secondes. 50 % des circuits expérimentaux ont un débullage 

complet après 1198 secondes. La médiane pour le groupe contrôle est de 1190 secondes. 50% 

des circuits du groupe contrôle ont un débullage complet après 1190 secondes. Un test de 

log-rank a été réalisé pour comparer la durée de débullage entre les deux groupes (p-valeur 

= 0,8). Il n’y a pas de différence statistiquement significative du temps de débullage, pour les 

deux groupes. 

 

 
 
Figure 3 : Courbe de Kaplan-Meier : Probabilité de débullage incomplet en fonction du temps.  
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12.3. L’influence du perfusionniste  

 

Pour illustrer ce point, voici trois procédures extraites de l’étude, provenant du Gampt Bubble 

Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne). L’axe des X représente le 

temps (en minutes) et l’axe des Y le nombre de micro- bulles. En bleu sont représentées les 

microbulles veineuses, et en rouge les microbulles artérielles.  

« F1 », quant à lui, indique l’initiation de la période de débit pulsatile.  

 

 
Figure 4.a :  Procédure de débullage débutée à un débit de 1L/min jusqu’à l’entrée de l’oxygénateur, puis à un débit de 2L/min 

après l’oxygénateur.   

 

 
Figure 4.b. : Procédure de débullage à un débit constant de 3L/min. 

 

  
Figure 4.c : Procédure de débullage débutée à un débit de 1L/min jusqu’à l’entrée de l’oxygénateur, puis à un débit de 2L/min 

après l’oxygénateur. Le Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) a débuté avant la 

procédure. 

. 
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13. Discussion :  

 

13.1. L’homogénéité de l’échantillon étudié  

Dans cet échantillon de 40 patients, il y a une homogénéité pour certaines variables comme 

le genre, l’hémoglobine de départ et le nombre de pontages. D’autres variables, quant à elles, 

étaient statistiquement différentes dans les deux groupes, telles que l’âge et la surface 

corporelle. 

Cependant, ce manque d’homogénéité de l’échantillon, pour certaines variables concernant 

le patient, n’a pas eu d’influence sur les résultats statistiques de l’essai. En effet, l’essai porte 

sur une procédure avant l’intervention chirurgicale. La description de la population est, par 

conséquent, informative. 

 

A contrario, ce qui avait de l’importance était d’avoir des procédures de C.E.C. identiques. 

D’où l’intérêt d’avoir un poids supérieur à 60 kilos ainsi qu’une hémoglobine supérieure à 13 

g/dL.  

En effet, pour une intervention de pontages aorto-coronaires, la canulation veineuse et 

artérielle est centrale. Cette canulation est donc identique pour chaque patient.  

Une autre intervention (un remplacement valvulaire mitral, par exemple) aurait pu se faire 

par canulation périphérique, comme fémoro-fémorale.  

Ceci implique une adaptation du circuit, par l’utilisation d’une boucle artério-veineuse en 3/8e-

3/8e de pouces, au lieu de ½-3/8 e de pouces. Ceci dans un but d’épargne volumique et 

d’hémodilution.  

 

Toujours dans ce même but, un poids inférieur à 60 kilos ou une hémoglobine inférieure à 13 

g/dL implique une modification du circuit, avec l’utilisation d’une boucle artério-veineuse en 

3/8e-3/8e de pouces. Grâce aux critères d’inclusions, la procédure fût homogène pour chaque 

patient, avec des circuits et des volumes strictement similaires.  
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13.2. La question de recherche   

Cette étude avait deux objectifs : celui d’étudier la réduction du nombre de microbulles 

gazeuses artérielles ainsi que celui d’instaurer cette procédure dans la pratique des 

perfusionnistes du CHU de Liège.  

 

Pour réaliser cet essai, les 40 circuits ont été insufflés avec du CO2, durant 4 minutes au total, 

à un débit de 1L/minute. Les résultats sont les suivants : il existe une réduction du nombre 

total de microbulles artérielles, lors de la phase de débullage (p-valeur < 0,001) ainsi qu’après 

10 minutes (p-valeur = 0,03), comparativement aux circuits classiques. Cependant, il n’y a pas 

de différence statistiquement significative concernant le versant veineux du circuit.  

En effet, que ce soit pour le groupe expérimental ou le groupe contrôle, l’essai n’a pas mis en 

évidence une réduction du nombre total de microbulles veineuses (p-valeur = 0,16). 

 

Concernant l’homogénéité de la procédure, les études diffèrent.  

Pour rappel, selon la loi physique d’Avogadro, « des volumes égaux de gaz parfaits différents, 

aux mêmes conditions de température et de pression, contiennent le même nombre de 

molécules ». En physique, l’air est considéré comme un gaz unique (à température et pression 

normale), bien qu’il soit composé de plusieurs molécules, telles que l’azote ou encore 

l’oxygène.  

Suivant ce postulat, il est donc possible de comparer l’air et le dioxyde de carbone.  

Un circuit de circulation extra corporelle adulte en ½-3/8e de pouces contient 5L d’air. En 

insufflant du CO2 à un débit de 1L/minute, durant 4 minutes, le circuit était saturé de 4L de 

dioxyde de carbone. En soustrayant 5L d’air à 4L de CO2, les circuits contenaient 1L d’air 

supplémentaire. L’hypothèse émise est que ce litre d’air réside dans la partie supérieure du 

réservoir veineux.  A ce propos, Ganguly et al. 2018, expliquent qu’il n’est pas nécessaire 

d’entièrement saturer le réservoir avec du CO2. En effet, le dioxyde de carbone ayant une 

densité de 50% supérieure à celle de l’air, le liquide d’amorçage se mélangera plus facilement 

et plus rapidement au CO2 qu’à l’air et chassera le litre résiduel par la valve de surpression. 

Les deux litres de liquide d’amorçage prendront un tiers de la capacité totale du réservoir (9). 

Avec une insufflation totale de 4L de CO2, une réduction statistiquement hautement 

significative du nombre de microbulles artérielles a pu être mise en évidence (p-valeur < 

0,001).  
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Une étude d’Husebraten et al. 2018 a insufflé du CO2 à un débit de 1L/minute, durant 20 

minutes. Par conséquent, ils ont multiplié par 4 le nombre de molécules de CO2, 

comparativement aux molécules d’air présentes dans le circuit. Leurs résultats étaient, 

également, statistiquement significatifs (p-valeur < 0,023) concernant la réduction du nombre 

de microbulles artérielles, pour les circuits saturés (8). 

 

D’autres encore (Nyman et al. 2009) ont démontré une réduction du nombre de bulles 

artérielles (p-valeur < 0,04) en insufflant du CO2, à un débit de 10L/minute durant 5 minutes. 

Ils ont donc multiplié par 10 le nombre de molécules de dioxyde de carbone (2). 

 

Par conséquent, à des débits et des durées d’insufflation différents, les bénéfices de la 

saturation du circuit en dioxyde de carbone ont pu être mis en évidence.  

Pour une question économique et écologique, entre autres, il n’est pas nécessaire d’insuffler 

à un débit de 5 à 10L/minute de CO2 pour arriver à une réduction du nombre de microbulles 

artérielles.  

Idéalement, il aurait fallu insuffler à un débit de 1L/minute durant 5 minutes. Ceci afin 

d’équilibrer le nombre de molécules d’air au nombre de molécules de CO2, dans le but d’avoir 

une saturation parfaitement homogène et complète. Cependant, lors des tests réalisés 

préalablement à cet essai, le circuit était entièrement saturé de CO2 après 4 minutes 

d’insufflation.  

 

Concernant le volume d’amorçage, il diffère entre chaque étude. Pour Husebraten et al. 2018, 

le volume total était de 1,5L de liquide clair avec 10000 U.I. d’héparine. Pour Nyman et al. 

2009, 1,5L de liquide clair, 5000 U.I d’héparine et 250 mL de mannitol ont été nécessaires. 

Pour rappel, cette étude a utilisé 2L de Plasmalyte A®, sans adjonction d’héparine (2,8). 

 

Enfin, l’endroit d’insufflation diffère. Pour les deux études menées par Husebraten et Nyman, 

la saturation du circuit s’est faite sur la ligne veineuse, à l’entrée du réservoir. Les mesures, 

quant à elles, ont été enregistrées de manière identique à cette étude : à la sortie du réservoir 

veineux ainsi que sur la ligne de réinjection artérielle. Seuls Husebraten et al. 2018 ont ajouté 

une mesure supplémentaire, au niveau pré-oxygénateur (2,8). 

 



 30 

Bien que l’insufflation de dioxyde de carbone puisse justifier la réduction de microbulles pour 

le groupe expérimental, d’autres facteurs peuvent aussi l’expliquer. 

 

Tout d’abord, le filtre artériel, intégré à la membrane d’oxygénation, a la propriété de filtrer 

les microbulles. Par conséquent, il permet de diminuer leurs nombres.  

En effet, une étude de Stehouwer et al. 2016 explique que la rhéologie de la membrane 

d’oxygénation, sa géométrie mais également l’influence du filtre intégré à celle-ci, permettent 

d’éliminer les microbulles gazeuses. Et ce, dès le premier passage du liquide d’amorçage (25). 

 

Ensuite, le temps de débullage peut expliquer cette réduction. Dans l’étude de Nyman et al. 

2009, les auteurs expliquent avoir analysé chaque minute de débullage, pendant 20 minutes. 

Statistiquement, une réduction significative de microbulles était mise en évidence pour les 

circuits insufflés, comparativement aux circuits exempts de CO2. Mais, ce qu’ils ont également 

mis en évidence était la réduction du nombre de microbulles du « temps 1 minute » au 

« temps 20 minutes », pour les deux groupes. Par conséquent, plus le temps de débullage est 

long, plus la réduction de microbulles est grande (2). 
 

Pour finir, concernant la réduction du temps de débullage, l’étude n’a pas mis en évidence 

une différence statistiquement significative entre les circuits insufflés et les circuits classiques. 

Le temps de débullage moyen était de 1185 secondes, avec et sans insufflation de dioxyde de 

carbone. En référence à la figure 3, 50% des 40 circuits étaient entièrement débullés après 20 

minutes.  

A contrario, Ganguly et al. 2015 ainsi que Giordano et al. 2009 mettaient en évidence une 

réduction du temps de débullage, pour les circuits ayant été insufflés de CO2 (9,26).  
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13.3. L’influence du perfusionniste  

Sur les figures 4.a, 4.b et 4.c, trois procédures de l’essai sont représentées. Toutes ont abouti 

à un débullage complet. Cependant, elles diffèrent entre elles.  

En effet, elles ne sont pas identiques de par la manière dont le perfusionniste a débullé le 

circuit, par la qualité de la période de débit pulsatile et par le moment où le Gampt Bubble 

Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) a été démarré.  

 

En effet, la manière dont le perfusionniste a débullé le circuit diffère d’une procédure à l’autre 

jusqu’à la période de débit pulsatile (durant 10 minutes). Certains débullent à bas débit : 1 à 

2L/minute (figure 4.a), d’autres encore appliquent un débit de 2 à 3L/minute jusqu’à l’entrée 

de la membrane d’oxygénation (figure 4.b) et débullent celle-ci à plus faible débit (1L/minute).  

 

Chaque perfusionniste ayant réalisé une des trois procédures a amorcé le circuit de C.E.C. à 

des débits sensiblement différents. Bien que ces trois débullages répondent aux critères de 

qualité attendus, ceci peut constituer un biais. Dans l’étude de Nyman et al. 2009, le débit 

imposé aux perfusionnistes était de 5L/minute. Et ce, pour toutes les procédures (2,8). 

 

Également, en regardant le nombre de pics après « F1 », certains perfusionnistes vont avoir 

un débullage artériel quasi-total lors du débullage, avant de pulser (figure 4.b), tandis que 

celui d’autres perfusionnistes était plus conséquent pendant la période de débit pulsatile 

(figure 4.a et 4.c). Pour cette période, 200 mmHg de pression ont été appliqués par un clamp 

partiel sur la ligne veineuse, de manière identique à ce qui est pratiqué quotidiennement au 

CHU de Liège. Cette procédure est basée sur des tests en laboratoire.  

 

Aucun débit pulsatile n’est indiqué dans la littérature scientifique recensée. A titre d’exemple, 

Nyman et al. 2009 ont remplacé cette étape par un tapotement de la membrane 

d’oxygénation, à la 1ère et 14ième minute, à 20 reprises. Ils ont remarqué qu’à chaque période, 

la membrane relarguait des microbulles (2). 

 

Aussi, ces 3 figures proviennent de 3 procédures réalisées par un perfusionniste différent. Le 

délai de l’étude ne permettait pas à une seule personne de pratiquer 40 débullages. 
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Cependant, les deux études citées ci-dessus ne stipulaient pas l’application de la procédure 

par une seule personne. Ce qui différait avec cet essai était la méthode de randomisation : le 

perfusionniste en charge de la C.E.C. débullait le circuit sans savoir si celui-ci avait été insufflé 

ou non (2,8). 

 

Enfin, sur la figure 4.c, le Gampt Bubble Counter Clinical BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, 

Allemagne) a été démarré avant le débullage du circuit. Ceci n’a pas influencé la variable 

« temps de débullage ». En effet, chaque temps a été calculé sur base de la génération d’un 

débit. Comme montré sur la figure, au début de la procédure, il n’y a pas de génération de 

bulles puisque le débullage n’avait pas commencé. Le temps a été calculé du début de la 

génération d’un débit jusqu’à la fin de la procédure.  

Cependant, ce point peut constituer un biais : l’utilisation du Gampt Bubble Counter Clinical 

BBC200® (Gampt mbH, Merseburg, Allemagne) n’a pas débuté identiquement dans chaque 

procédure.  

 

13.4. Le temps de la procédure d’insufflation de dioxyde de carbone 

En pratiquant sur 40 circuits de C.E.C., de décembre 2022 à mars 2023, la problématique du 

temps de préparation a été soulevée.  

En rassemblant tout le matériel à l’avance et en chronométrant, la procédure prenait 5 

minutes et 16 secondes. Par conséquent, il peut y avoir une réserve, quant à l’application de 

l’insufflation de CO2 lors des cas urgents, comme une dissection aortique par exemple.  

A ce propos, Husebraten et al. 2018 préconisent la saturation du circuit avec du dioxyde de 

carbone même lors des cas urgents (8).  

 

13.5. Les risques de la procédure d’insufflation :  

Concernant la procédure, plusieurs risques ont été mis en avant.  

Tout d’abord, celui de l’oubli de ventilation du liquide d’amorçage ou de ventilation 

insuffisante, après l’insufflation du circuit avec du CO2.  

 

Un liquide d’amorçage type Plasmalyte A®, sans insufflation de CO2, a un pH à 7,28, une pCO2 

à 14 mmHg, une pO2 à 149 mmHg et un excès de base à -17,4 mmol/L.  
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Lors de l’absence de ventilation, le liquide d’amorçage a un pH incalculable, dans son 

entièreté. Lorsque le liquide est ventilé durant 3 minutes, à un débit de 2L/minute, le pH est 

de 7,20, la PCO2 à 14 mmHg, la pO2 à 143 mmHg et l’excès de base à -20 mmol/L, ce qui est 

identique à un liquide d’amorçage classique.  

 

Également, il y a le risque de ne pas couper l’insufflation de CO2. Les conséquences d’un tel 

oubli provoqueraient une acidification du liquide d’amorçage et une hypercapnie lors de 

l’initiation de la C.E.C., constituant un risque pour le patient.  

Pour finir, le risque d’oublier de rebrancher la ligne de gaz à la membrane après la procédure. 

Ceci pourrait induire une hypoxémie transitoire, lors du début de la C.E.C. 

 

Fort heureusement, aucun oubli n’a eu lieu lors de cette étude. Dans les articles publiés, aucun 

ne fait référence aux risques de la procédure.  

Mais, comme tout acte, celui d’insuffler du CO2 demande de la rigueur et de la concentration. 

 

13.6. La taille de l’échantillon  

Bien que l’effectif de cette étude soit plus important que celui de l’étude réalisée par 

Husebraten et al. 2018 ou encore celui de Nyman et al. 2009 (n=20), le nombre limité de 

procédures inclues (n=40) peut constituer une limite à cette étude. 
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14. Conclusion :  

 

Le but de cette étude était de montrer l’efficacité de l’insufflation de dioxyde de carbone au 

sein de 20 circuits de C.E.C., comparativement à 20 circuits exempts de CO2, sur le nombre de 

microbulles gazeuses artérielles. Les résultats de cet essai ont démontré une différence 

statistiquement significative sur le nombre total de microbulles artérielles ainsi qu’après 10 

minutes de débullage. Cependant, avec ou sans insufflation de CO2, plus de la moitié des  

circuits de C.E.C. étaient entièrement débullés après, en moyenne, 20 minutes. Ceci répond à 

la question de recherche.  

 

Concernant l’application de cette procédure au sein du service de Chirurgie Cardiaque, 

Vasculaire et Thoracique du CHU de Liège, une réserve est émise quant au caractère applicable 

de cette procédure, lors des cas urgents, bien que les bénéfices apportés par l’insufflation de 

CO2 soient démontrés par cette étude.  

En effet, il y a d’abord le temps d’application de la procédure. Les cas expérimentaux ont pris 

un peu plus de 5 minutes à être mis en place. Et cette étude n’a pas permis de mettre en 

évidence un gain de temps de débullage. Par conséquent, les procédures expérimentales ont 

prolongé de 5 minutes le temps de préparation du perfusionniste, pour un débullage 

immuable à celui exempt de CO2. 

 

Ensuite, le fait d’avoir pratiqué 40 procédures a soulevé quelques risques : les conséquences 

d’un oubli de ventilation du liquide d’amorçage, un oubli de raccord de la ligne des gaz ou 

encore oublier d’interrompre l’insufflation de CO2. Il faut balancer les bénéfices et les risques 

encourus par cette pratique. Cependant, pour répondre au deuxième objectif de cette 

étude quant au caractère applicable de l’insufflation : oui, elle peut l’être dans le quotidien 

des perfusionnistes du CHU de Liège.  

 

Enfin, cette étude a pris un an à être réalisée. Les variables ont été sélectionnées en lien avec 

la thématique étudiée. Le nombre de patients fut sélectionné sur base de ce qui était 

réalisable, au vu des délais fixés. Peut-être serait-il intéressant d’inclure plus de patients. Ceci 

dans le but d’avoir une durée d’exploration plus longue, avec la possibilité d’étudier d’autres 

variables.  
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A titre d’exemple, l’étude des microbulles en peropératoire ou encore les conséquences 

neurologiques en post-opératoire peuvent faire l’objet d’essais ultérieurs.  

Cependant, la mise en place d’études concernant ces variables implique l’utilisation de d’un 

doppler transcrânien, ou encore un suivi post-opératoire en unité de soins intensifs. Ceci 

implique des délais plus longs que ceux de cette étude. 

 

Cette suggestion est émise pour les prochaines études prospectives explorant la thématique 

de l’insufflation de dioxyde de carbone au sein des circuits de C.E.C. 
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16. Annexes 

16.1. Comité d’Éthique  
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16.2. Brochure explicative donnée aux patients de l’étude  
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16.3. Formulaire de consentement  
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